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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай в начале октября
2010 г была проведена плановая проверка Усть-Коксинской центральной районной
больницы. В ходе проверки было установлено более ста различных нарушений
санитарных норм.

  

В основном, выявленные нарушения связанны с несоблюдением сандезрежима. То есть,
обусловлены они не дефицитом финансовых средств, а недобросовестным выполнением
работниками лечебно-профилактического учреждения своих обязанностей.

  

Очень показателен тот факт, что установленное в Усть-Коксинской ЦРБ еще в марте
2009 г дорогостоящее оборудование для дезинфекции (автоклав «Тюмень медико»
стоимостью почти 3 миллиона рублей) по сей день не приведено в рабочий режим. Если
бы оборудование было запущено в срок, большей части нареканий инспекторов к
режиму стерилизации в данном лечебно-профилактическом учреждении просто бы не
возникло.

  

Более детальные сведения о результатах этой проверки, а так же сведения о
предстоящих контрольно-надзорных мероприятиях на фельдшерско-акушерских пунктах
Усть-Коксинского района будут опубликованы по их окончанию.
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